
 

Sala Operatoria 
 

 Mod. 0074 Pag. 1 di 1 

Scheda di Documentazione Parola chiave: Autoclave 

 
Incubazione Indicatori Biologici in Fiale a Risposta Istantanea GKE Steri-Record  Rev. 01 del 19/01/2026 

 

informazioni@ccbra.it www.ccbra.it 

 

Casa di Cura Privata “Città di Bra”  Via Montenero 1 – 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 
 

Documento di proprietà della Casa di Cura “Città di Bra” – Clinica Privata Accreditata. 
È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta. 

 

Numero di Lotto  Risultato del Test di Vitalità (***) STERILE              NON STERILE 

Data di Scadenza  Temperatura di incubazione 55 – 60° 

N° di Fiale per il Test di Vitalità  Tempo di incubazione massimo consigliato 24 ore 

N° (*) 
Data di 

sterilizzazione 

N° 

autoclave 

N° di lotto del 

processo di 

sterilizzazione 

testato 

Lettura immediata del 

risultato del viraggio 

dell’indicatore di Classe 

5 sulla fiala (**) 

Periodo di incubazione 
Risultato dopo 

l’incubazione (***) 
Persona responsabile 

Sterile 
Non-

sterile 

Inizio Fine 
Sterile 

Non-

sterile 

Iniziali 

(sigla) 
Firma 

Data Ora Data Ora 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


